
 
 
 

Wyjaśnienia i zmiany w przedmiocie postępowania 

na 
DOSTAWY AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO 

CHROMATOGRAFII ORAZ APARATURY ANALITYCZNEJ 
DEiA-231-PN/05/2008 

DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP. 

 

Informujemy wykonawców o zmianach dotyczących pakietu „A” (zał. Nr 3 do SIWZ – 
formularz cenowy) określającego przedmiot niniejszego postępowania.  
 

Z wykazu usunięte zostają następujące pozycje: 
 

2 

Filtry szklane do rozpuszczalnika do HPLC (Glass filter Solvent 
Inlet 

do chromatografu 
cieczowego Agilent 1100 

5080-8853 (Agilent)  lub 
równoważny 

21 

Liner do dozownika PTV chromatografu Agilent 6890N   5183-2037 Agilent lub 
równoważny 

22 

Liner do dozownika Split/Splitless chromatografu Agilent 6890N   5183-4647 Agilent lub 
równoważny 

23 

Liner do dozownika Split/Splitless chromatografu Agilent 6890N   18740-80190 Agilent lub 
równoważny 

24 

Uszczelki silikonowo-teflonowe (Septa for Wide Opening Screw 
Caps Ivory PTFE /red silicone rubber septa) 

  5182-0731 Agilent lub 
równoważny 

25 

Oring do linera Split/Splitless   5181-3345 Agilent lub 
równoważny 

26 

Uszczelki do linera PTV chromatografu Agilent 6890N   5182-9749 Agilent lub 
równoważny 

27 

Strzykawka do podajnika automatycznego Agilent 7683 do 
dozownika Split/Splitless - 10µl 

  5181-3354 Agilent lub 
równoważny 

28 

Filtry szklane do rozpuszczalnika do HPLC (Glass filter Solvent 
Inlet 

  5080-8853 Agilent lub 
równoważny 

29 

Septy do dozownika Split/Splitless  11mm    5183-4757 Agilent lub 
równoważny 

 
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z wprowadzonych zmian, jednocześnie prosimy o 
pobranie zaktualizowanej wersji załącznika nr 3 do SIWZ zamieszczonego w niniejszym 
dziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Treść zapytań złożonych przez Wykonawców 

 

 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza karty katalogowe w języku angielskim? 
2. Dotyczy pakietu A (poz. 2 i 28) Proszę o sprawdzenie nr katalogowego, nie zgadza 

się  z opisem. 

3. Dotyczy pakietu A (poz. 16). Proszę o sprawdzenie nr katalogowego, nie zgadza 
się z opisem. 

4. Dotyczy pakietu A (poz. 6). Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy 
deuterowej long life 5181-1530? 

5. Dotyczy pakietu B (poz. 12). Proszę o przykładowy nr katalogowy 
6. Dotyczy pakietu A. W poz. 2, 26 i 28 opisy są niezgodne z numerami kat. 
7. Dotyczy pakietu A. Poz. 21-30 wydają się powtórzone. 
8. Dotyczy pakietu B. Pozycja 1 tj. wkład 21659 nie figuruje w liście cenowej 2008 

firmy Restek a oczyszczacze z rurką nie figurują w katalogach po roku 2000. 

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie filtru w grzanym piecu (bez znaku CE) 

wymagającego stosowania wkładów nr kat. 21659 jednorazowymi filtrami w 

dowolnej konfiguracji np. o objętości 750 ml o efektywności: 

- dla tlenu 3,4 grama do poziomu 1 ppb 

- dla pary wodnej 130 g do poziomu 5ppb 

- dla węglowodorów 80g do poziomu 15ppb jako C4 

Zawartość ml materiału na dwie zmiany za ok. 1/5 ceny filtru. 

 

Wyjaśnienia: 

 

Ad. 1 – akceptacja Zamawiającego 

Ad. 2 – pozycje usunięte z wykazu 

Ad. 3 – numer prawidłowy, są to uszczelki Graphpack-3D 

Ad. 4 – Dopuszcza, jeżeli ma takie same możliwości  montażu w detektorze 

Ad. 5 – Dionex nr 052309 

Ad. 6 – pozycje usunięte z wykazu 

Ad. 7 – j.w. 

Ad. 8 – akceptacja Zamawiającego 

 

 

 
  


